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ﬁ Lapas: 1-1

1
EKOMETRIJ A UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-02-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 687
UZsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Geistary valymo jrenginiai, Geiltary k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prieS valymg
Eminys paimtas: 2021-02-17, 11.00 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25
Analité Ma;[/elt;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatira C 10,2 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7.3 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 90 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/! 484 LAND 47-1:2007
(BDS,)
Suspenduotos med¥iagos mg/1 246 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 33,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,42 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,059 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 38,5 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 6,54 LST EN ISO 6878.:2004
Bendras fosforas mg/l 9,67 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 126 LST ISO 9297:2008
Anugmnes pavirSiaus aktyvios mg/] 1,28 LST EN 9032000
medZiagos
ft li denili -C
?IZ 1? Saing favandeniliy (Cio-Cao) mg/l 0,64 LST EN ISO 9377-2:2002
ndeks

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémeé: T. Paulauskas pristaté; T. Paulauskas
\pareigos, varcas, pavarde | | pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika DamaSkaite, chemikas Gintautas Svilpa, chemike Angelija Garalytg,

|pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

chemiké Simona Ulevi¢iené

UAB ,,EKOMETRIJA*
Lab,z;raton'jas vedéja //Q/ gz,‘{’/

TVlrtIHU: 2L da Aol el ion;

( parelgosfv‘grdas, pavarde/pavadinimas)

“pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.
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EKOMETRIJA

UAB ,EKOMETRIJA*
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Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

2021-02-25

688

Uzsakovas, adresas:

S1,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas:

Geistary valymo jrenginiai, GeiStary k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-02-17, 11.10 val. pristatytas: 2021-02-17

Eminio risis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25

Analité Ma:;\tfimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

- o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.

Temperatiira C 10,3 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/1 9,6 LST EN ISO 8467:2002

Biocheminis deguonies suvartojimas )

(BDS,) mg/l 6,12 LAND 47-1:2007

Suspenduotos medZiagos mg/] 5,4 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 8,27 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/I 2,21 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,303 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/1 11,9 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 1,30 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 2,37 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/I 118 LST ISO 9297:2008

Anl_]f)‘nmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0,108 LST EN 9032000

medZziagos

Naft li deniliy (C,,-C

atos angliavandeniliy (Cyo-Cyo) mg/l <0,065 LSTEN ISO 9377-2:2002

indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarie]

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemike Anzelika DamasSkaite, chemikas Gintautas Svilpa, chemike Angelija Garalyte,

(pareigos, vardas, pavarde pavadinimas)

chemiké Simona Ulevigiens

UAB . EKOMETRIJA™
Laboratorijos vedéja
Vide Mazalicuskiens

[pgel 2os, vardas, pavarde/pavadinimas)
T A

Tvirtinu;

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dalimis dauginti draud¥iama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it

2021-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6869
Uzsakovas, adresas: S| ,.Simno komunalininkas®, Vyitauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: GeiStary valymo irenginiai, GeiStary k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-06-22, 16.05 val. pristatytas: 2021-06-22
Eminio rsis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-22 baigtas: 2021-06-29
Analite Ma:}i:hno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Temperatiira ¢ 17,1 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,3 **LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/] 396 **LST EN ISO 8467:2002
= s d - =
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/] 781 SKLAND 47-1-2007
(BDS;)
Suspenduotos medZiagos mg/l 155 **LST EN 872:2005
Amonis mg/1 73 **¥LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 29,7 **LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,022 **LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 109 **LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 6,8 **LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 8,6 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 73,6 **LST ISO 9297:2008
Amjvo_nmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0.96 S+ L.ST EN 903-2000
medZiagos
N li denili -
Naftos angliavandeniliy (Cy-Cyo) mg/l 0,52 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémeé: M. Zikas pristate: M. Zikas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **UAB ,,Ekologinis servisas®, chemiké Simona Ulevigiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /f;@f(@

£ (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.




1F/KVP 5.10-01
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6870
U#Zsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: GeiStary valymo jrenginiai, GeiStary k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-06-22, 16.00 val. pristatytas: 2021-06-22
Eminio ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-22 baigtas: 2021-06-29
Analité Ma‘t;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
flemperatiira C 16,5 Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
pH - 8,0 **[LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 14 **[.ST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas . )
(BDS,) mg/1 20 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 16 **LST EN 872:2005
Amonis mg/1 0,083 **LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/I 0,410 **LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,019 **LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 4,4 **LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 1,30 **LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 1,52 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 52,3 **LST ISO 9297:2008
Amjf).nmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0.10 ¥ LST EN 903-2000
medziagos
N li deniliy (C,,-C
inzﬂli’ssaa“g tavandeniliy (Cio-Cao) mg/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
eksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: M. Zikas pristaté: M. Zikas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **UAB , Ekologinis servisas®, chemiké Simona Ulevitiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /‘;{f@%

Js (pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.
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Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

7972

el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23

Uzsakovas, adresas:

S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

GeiStary valymo jrenginiai , GeiStary k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta:

prie§ valyma

Eminys paimtas: 2021-07-22 10:50 pristatytas: 2021-07-22

Eminio risis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Mai:::imo Tytimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4

Temperatiira °C 26,2 Unif. NT ir PV kokyhés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994

Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 034 LST EN 1S 9377-2:2002

Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 1,12 LST EN 903:2000

Chloridas mg/l 122 LST 1SO 9297:2008

Bendras fosforas mg/l 9,35 LST EN IS0 6878:2004

Bendras azotas mg/l 58,5 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 6,14 LST EN [SO 6878:2004

Nitratas mg/l 0,122 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/1 0,097 LST ISO 26777:1999

Amonis mg/1 53,0 LST ISO 7150-1:1998

Suspenduotos medZiagos mg/l 270 LST EN 872:2005

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 522 LAND 47-1:2007

Permanganato indeksas mg/l 94 LST EN ISO 8467:2002

pH - 7.3 ST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paéme:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaite
5 (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevigien¢
A (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

2

(pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre&iais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud#iama.




#
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geologn g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7973
UZsakovas, adresas: ST *SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: GeiStary valymo jrenginiai , GeiStary k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-07-22 11:00 pristatytas: 2021-07-22
Eminio ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma‘t;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#*
1 2 3 4
Temperatiira °C 26,0 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,098 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 99,3 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 2,73 LST EN IS0 6878:2004
Bendras azotas mg/l 10,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,54 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 9,96 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas . mg/l 0,101 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 0,257 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 2,0 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 4,18 LST EN 1899-2:2000
Permanganato indeksas mg/l 8,3 LST EN ISO 8467:2002
pH - 7.8 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Uleviiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

TR

Tvirtinu: i

7 7 T F i3 E . <
K / (pareigos, vardas, pavardé, paraas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be ragtigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudiama.
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EKXOMETRI JA UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija. It

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12344
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: GeiStary valymo jrenginiai , GeiStary k., Alytaus r.
Eminio paémimo victa: pries valyma
Eminys paimtas: 2021-10-26 14:50 pristatytas: 2021-10-26
Eminio riis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-10-26 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t:l\;hno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatr oc TR e
pH - 7.4 LST EN IS0 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 83 LST EN SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 536 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/1 338 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 71,3 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,069 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,351 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 7,86 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 78,8 LST EN 25663-2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 9,80 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 141 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/1 0,431 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,68 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tytimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) {pareigos, vardas, pavardg)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaitikauskyte, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Uleviiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

. UAB , EKOMETRIJA® o Ld s
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja // /FCECH—
Roma Zupkaite /77 (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrin rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.




IF/KVP 5.10-01

i'} Lapas:

EKOMETRIJ . UAB,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12345
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Geistary valymo jrenginiai , GeiStary k., Alytaus r.
Eminio paémimo victa: po valymo
Eminys paimtas: ~~ 2021-10-26 15:00 pristatytas: 2021-10-26
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-10-26 baigtas: 2021-11-22

Analit¢ Ma:’a;l\:imo Tyrimo rezuitatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatr c I
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 9,3 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 5,26 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medZiagos mg/l 3.2 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 8,38 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,819 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 259 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,03 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 36,0 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 2,25 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 130 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,044 LST EN 903:2000
Maﬁos atigliavandeniliy (CiO-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (parcigos, vardas, pavards)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damasgkaité, chemikeé Indre Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrimg(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja / /&’ﬁ‘r

TOpRTite 7 :
Romn-SEpR r (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




